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(D NACH DEM BEFESTIGEN DER ELEKTRODE AN DER ELEKTRODE ZIEHEN, UM DEN KONTAKT ZU ÜBERPRÜFEN. 

(D AFTER ATTACHING THE ELECTRODE, PULL ON THE ELECTRODE TO CHECK THE CONTACT. 
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